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Einfihrung

1

Einfithrung

1.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

1.1.1 SOMNObalance (e)

SOMNObalance (e) ist ein autoCPAP-Gerat zur Behandlung von
schlafbezogenen Atmungsstérungen. Der APAP-Modus kann bei
Personen ab einem Lebensalter von 12 Jahren eingesetzt werden.
Der CPAP-Modus kann bei Personen ab einem Alter von 3 Jahren
eingesetzt werden.

Das Gerat erzeugt einen positiven Atemwegsdruck (Positive Airway
Pressure = PAP), der die Atemwege des Patienten wahrend des
Schlafens offen halt. Der Uberdruck wird (iber eine Nasal-,
Nasenpolster- oder Mund-Nasen-Maske verabreicht.

SOMNObalance (e) erkennt respiratorische Ereignisse und variiert
den Atemwegsdruck entsprechend. Dies ermoglicht eine effiziente
Therapiekontrolle.

SOMNObalance (e) ist ein autoCPAP-Schlaftherapiegerat mit den
Modi CPAP und autoCPAP. Optional kann eine
Ausatemerleichterung (softPAP) eingestellt werden. Der softPAP
erhéht den Patientenkomfort durch eine kurzzeitige
Druckabsenkung beim Wechsel von der Inspiration in die
Exspiration.

Das Gerat kann mit oder ohne Atemluftbefeuchter SOMNQOaqua
betrieben werden. Das Gerat zeigt Therapiedaten am Display an.

Hinweis:

* SOMNObalance (e) verhindert den Verschluss der Atemwege nur
dann sicher, wenn die auf den Patienten bezogene, vom Arzt
verordnete, untere und obere Druckgrenze z. B. in einem
Schlaflabor ermittelt und entsprechend eingestellt wurde.

e SOMNObalance (e) ist nicht fur den lebenserhaltenden Einsatz
geeignet.

DE SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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SOMNOsoft 2 (e)

SOMNOsoft 2 (e) ist ein CPAP-Gerat zur Behandlung von
schlafbezogenen Atmungsstérungen bei Personen ab einem
Lebensalter von 3 Jahren. Das Gerat erzeugt einen positiven
Atemwegsdruck (Positive Airway Pressure = PAP), der die
Atemwege des Patienten wahrend des Schlafens offen halt. Der
Uberdruck wird tiber eine Nasal-, Nasenpolster- oder Mund-Nasen-
Maske verabreicht.

SOMNQOsoft 2 (e) erkennt respiratorische Ereignisse. Dies
ermoglicht eine effiziente Therapiekontrolle.

SOMNOsoft 2 (e) ist ein CPAP-Schlaftherapiegerat. Optional kann
eine Ausatemerleichterung (softPAP) eingestellt werden. Der
softPAP erhoht den Patientenkomfort durch eine kurzzeitige
Druckabsenkung beim Wechsel von der Inspiration in die
Exspiration.

Das Gerat kann mit oder ohne Atemluftbefeuchter SOMNQOaqua
betrieben werden. Das Gerat zeigt Therapiedaten am Display an.

Hinweis:

* SOMNOsoft 2 (e) verhindert den Verschluss der Atemwege nur
dann sicher, wenn die auf den Patienten bezogene, vom Arzt
verordnete CPAP-Druck z. B. in einem Schlaflabor, ermittelt und
entsprechend eingestellt wurde.

* SOMNOsoft 2 (e) ist nicht fir den lebenserhaltenden Einsatz
geeignet.

SOMNOaqua

Der Atemluftbefeuchter SOMNOaqua ist ein optional erhaltliches
Zubehorprodukt fur die Weinmann-Therapiegerate
SOMNObalance (e) und SOMNOsoft 2 (e).

Der Atemluftbefeuchter SOMNOaqua wird eingesetzt, um den
vom Therapiegerat erzeugten Luftstrom zu erwdrmen und mit
Feuchtigkeit anzureichern. Dadurch wird verhindert, dass die
oberen Atemwege des Patienten wahrend der Therapie
austrocknen.

Der Betrieb mit Fremdgeraten ist nicht zuldssig.Verwenden Sie das
Gerat ausschlieBlich zu dem hier genannten Zweck.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 5
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1.2 Funktionsbeschreibung

1.2.1 Therapiegerat

Ein Gebladse saugt Umgebungsluft Gber einen Filter an und
befordert sie durch das Schlauchsystem und die Maske zum
Patienten.

Wahrend des Schlafens werden die Atemwege des Patienten
durch den erzeugten Luftdruck geschient.

Das Therapiegerat analysiert das Druck- und das Atemflusssignal
und erkennt respiratorische Ereignisse (z. B. Apnoen, Hypopnoen,
Flusslimitationen und Schnarchen).

Im Modus APAP (nur SOMNObalance (e)) wird bei obstruktiven
respiratorischen Ereignissen der Therapiedruck automatisch erhéht
— jedoch maximal bis zur oberen, vom Arzt verordneten
Druckgrenze. Nach Beendigung der Ereignisse wird der
Therapiedruck langsam wieder abgesenkt.

softPAP-Modus

Im softPAP-Modus wird die Atemflusskurve kontinuierlich
ausgewertet, um die Ubergdnge zwischen Inspiration und
Exspiration frithzeitig zu erkennen. Vor dem Ubergang zur
Exspiration wird der Therapiedruck abgesenkt, um das Ausatmen
zu erleichtern. Vor Beginn der nachsten Inspiration wird der Druck
wieder auf den Therapiewert angehoben.

Treten wahrend des Schlafens Apnoen oder Flusslimitationen auf,
so wird fur den entsprechenden Zeitraum automatisch der
softPAP-Modus deaktiviert. Bei zu hoher Atemfrequenz wird der
softPAP-Modus ebenfalls vortibergehend deaktiviert. Der
Therapiedruck bleibt wahrend dieser Zeit abgesenkt, wenn keine
Apnoen, Flusslimitationen oder Artefakte auftreten.

Ein- / Ausschaltautomatik

Am Therapiegerat kann eine Ein-/Ausschaltautomatik aktiviert
werden. Das Therapiegerat kann dann durch einen AtemstoB in
die Maske eingeschaltet weren. Wenn etwa 5 Sekunden kein
Druck anliegt (z. B. weil die Maske abgenommen wird), schaltet
sich das Therapiegerat automatisch ab.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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Softstart/Startdruck

Um das Einschlafen zu erleichtern, kann vom Arzt ein Druck
eingestellt werden, der vom optimalen Therapiedruck abweicht.
Dieser Druck wird nur fur eine bestimmte Zeitdauer (maximal 30
Minuten) verabreicht. Die Druckgrenzen steigen oder sinken
wahrend dieser Zeit langsam auf den optimalen Therapiedruck an:

e Softstart-Funktion: Beim Einschalten stellt das Therapiegerat
den Druck auf den vom Arzt vorgegebenen Softstart-Druck
ein. Die Druckgrenzen steigen dann langsam auf den
Therapiedruck an. Diese Funktion ist fir Patienten geeignet,
die hohen Druck im Wachzustand als unangenehm empfinden.

e Startdruck-Funktion (nur bei SOMNObalance (e) im APAP-
Modus): Der Druck bleibt wahrend der Startzeit auf einem
eingestellten Wert. Nach Ablauf der Startzeit wird der Druck
auf die untere Druckgrenze abgesenkt. Diese Funktion ist fur
Patienten geeignet, die niedrigen Druck im Wachzustand als
unangenehm empfinden oder nach dem Einschlafen rasch
einen hohen Druck benétigen.

Maskentest

Mit dem Therapiegerat kénnen Sie prifen, ob die Maske richtig
angepasst ist. Leckagen aufgrund einer schlecht angepassten
Maske treten oftmals erst bei hoheren Driicken auf. Um den
dichten Sitz der Maske zu prifen, kann wahrend der ersten 30
Sekunden nach dem Einschalten des Therapiegerates ein hdherer
Druck ausgegeben werden.

Therapiedaten

Im Therapiegerat befindet sich eine SD-Karte, auf der lhre
Therapiedaten sowie die individuelle Konfiguration Ihres Geréates
gespeichert werden. Sie kénnen die SD-Karte mit zu hrem Arzt
nehmen, ohne das Therapiegerat zu transportieren. So kann lhr
Arzt die Daten auswerten oder Anpassungen an lhrem
Therapiegerat vornehmen.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 7
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1.2.2

1.3

Therapietagebuch

Es besteht die Moglichkeit, ein Therapietagebuch auf der SD-Karte
zu speichern. Wenn |hr Arzt diese Funktion aktiviert hat, speichert
das Therapiegerat auf der SD-Karte eine csv-Datei, die Sie auf lhren
PC importieren und dort aufbereiten kénnen. Die Datei hat ein
Austauschformat, das von verschiedenen Programmen (z. B.
Microsoft® Excel®) gelesen werden kann.

Atemluftbefeuchter

Mit dem Atemluftbefeuchter konnen Sie verhindern, dass die
oberen Atemwege wahrend der Therapie austrocknen.

Die vom Therapiegerat kommende Luft wird Uber die Oberflache
eines angewarmten Wasservorrates geleitet. Dabei erhoht sich die
Feuchtigkeit und die Temperatur des Luftstromes.

Sie kénnen am Therapiegerat die Heizstufe individuell einstellen.

Durch die durchsichtige Befeuchterkammer kénnen Sie jederzeit
den Wasserstand kontrollieren.

Kontraindikationen

Bei einigen Erkrankungen sollte das Therapiegerat nicht oder nur
mit besonderer Vorsicht eingesetzt werden:

e Kardiale Dekompensation
e Schwere Herzrhythmusstérungen

e Schwere Hypotonie, besonders in Verbindung mit
intravaskuldrer Volumendepletion

e Schwere Epistaxis
* Hohes Risiko zu einem Barotrauma

e Schwerwiegende Lungenerkrankungen (z.B. COPD,
Lungenemphysem)

e Hypoxdmie wahrend des Tages
e Respiratorische Insuffizienz anderer Ursache als OSA

e Ndchtliche Hypoxdmie anderer Genese als OSA (Adipositas-
Hypoventilationssyndrom)

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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e Pneumothorax oder Pneumomediastinum
® Pneumoencephalus
e Schéadeltrauma

e Status nach Hirnoperation sowie nach chirurgischem Eingriff
an der Hypophyse oder am Mittel- bzw. Innenohr

e Akute Nasennebenhéhlenentziindung (Sinusitis),
Mittelohrentzindung (Otitis media) oder
Trommelfellperforation

e Dehydration

Im Einzelfall obliegt die Entscheidung zur Therapie mit
SOMNObalance (e) oder SOMNOsoft 2 (e) dem behandelnden
Arzt. Bedrohliche Situationen wurden mit dem Therapiegerat noch
nicht beobachtet.

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung des Therapiegerates kénnen im Kurz- und
Langzeitbetrieb die folgenden unerwiinschten Nebeneffekte
auftreten:

¢ Druckstellen der Atemmaske und des Stirnpolsters im Gesicht
e R&tungen der Gesichtshaut

e Verstopfte Nase

e Trockene Nase

¢ Morgendliche Mundtrockenheit

e Druckgefthl in den Nebenhohlen

e Reizungen der Bindehaut an den Augen

e Gastrointestinale Luftinsufflation (,,Magenblahungen”)

e Nasenbluten

Diese Nebenwirkungen sind allgemeine Nebenwirkungen bei der
Therapie mit einem Schlaftherapiegerat und nicht speziell auf die
Verwendung von SOMNObalance (e) oder SOMNOsoft 2 (e)
zurtickzufthren.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 9
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2 Sicherheit

2.1

/\ GEFAHR

/\ WARNUNG

/\ VORSICHT

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie ist
Bestandteil der beschriebenen Gerate und muss jederzeit
verfugbar sein.

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zu dem beschriebenen
Verwendungszweck (siehe ,, 1.1 BestimmungsgemaBer
Gebrauch”, Seite 4).

Zu lhrer eigenen Sicherheit sowie der Sicherheit Ihrer Patienten und
nach den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG beachten Sie
die folgenden Sicherheitshinweise.

Warnhinweise in diesem Dokument

Warnhinweise kennzeichnen eine sicherheitsrelevante
Information.

Sie finden Warnhinweise innerhalb von Handlungsablaufen vor
einem Handlungsschritt, der eine Gefahrdung fur Personen oder
Gegenstande enthalt.

Sicherheitshinweise bestehen aus

e dem Warnsymbol (Piktogramm)

e einem Signalwort zur Kennzeichnung der Gefahrenstufe

e Informationen zur Gefahr sowie

e Anweisungen zur Vermeidung der Gefahr.

Die Warnhinweise erscheinen je nach Grad der Gefahrdung in drei

Gefahrenstufen:

Kennzeichnet eine auBergewohnlich groBe Gefahrensituation.
Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten, kommt es zu schweren
irreversiblen Verletzungen oder zum Tod.

Kennzeichnet eine auBergewodhnlich groBe Gefahrensituation.
Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten, kann es zu schweren
irreversiblen oder tddlichen Verletzungen kommen.

Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Wenn Sie diesen Hinweis
nicht beachten, kann es zu leichten oder mittleren Verletzungen
kommen.

10 DE SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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2.2

Sicherheit

Kennzeichnet Sachgefahren. Wenn Sie diesen Hinweis nicht
beachten, kann es zu Sachschaden kommen.

Betrieb des Therapiegerates

Das Gerat kann mit dem mitgelieferten Netzteil an
Spannungen von 115V bis 230V betrieben werden. Stellen Sie
sicher, dass lhre Netzspannung mit diesen Werten
Ubereinstimmt. Fur den Betrieb an 12 V DC oder 24 V DC
verwenden Sie den als Zubehdr erhaltlichen DC-Adapter

WM 24469.

Das Gerat muss an eine leicht zugangliche Steckdose
angeschlossen werden, damit im Falle einer Stérung der
Netzstecker schnell gezogen werden kann.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Néhe einer Heizung auf und
setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sich die
Atemluft und die Innenteile zusétzlich erwarmen kénnen.
Dadurch kann sich im Atemluftbefeuchter Kondensat bilden,
welches sich im Schlauchsystem niederschlagt.

Decken Sie das Gerat nicht durch Bettdecken usw. ab. Der
Lufteintritt wirde blockiert und das Gerat kénnte Gberhitzen.
Dies kann zu unzureichender Therapie und Gerateschaden
fahren.

Achten Sie darauf, dass kein Schmutz in das Therapiegerat
oder den Atemluftbefeuchter gelangt.

Das Therapiegerat unterliegt besonderen
VorsichtsmaBnahmen hinsichtlich der EMV und muss nach den
in den Begleitpapieren enthaltenen EMV-Hinweisen aufgestellt
und in Betrieb genommen werden.

Halten Sie zwischen dem Therapiegerat und Geraten, die HF-
Strahlung aussenden (z. B. Mobiltelefone), einen
Sicherheitsabstand ein (siehe ,,11.1.5 Schutzabstande”,

Seite 64). Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Sollte das Therapiegerat andere Gerate storen (z. B. ein Radio),
stellen Sie es in einem groéBeren Abstand zu diesem Gerat auf.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 1
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2.3

Betreiben Sie Therapiegerat und Atemluftbefeuchter nicht,
wenn das Geréat nicht ordnungsgemaB funktioniert, wenn Teile
beschadigt sind und/oder der Atemluftbefeuchter am Kontakt
des Heizstabes nass ist.

Die Abgabeleistung des Atemluftbefeuchters kann sich
andern, wenn das Geréat auBerhalb der zulassigen
Umgebungstemperaturen betrieben wird.

Verwenden Sie den Atemluftbefeuchter nicht bei Patienten,
deren Atemwege mit einem Bypass umgangen werden.

Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung lhrer Atemmaske.

Nehmen Sie bei einem Gerateausfall die Maske so bald wie
maoglich ab. Priifen Sie zuerst, ob ein Stromausfall vorliegt.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung lhres Ausatemsystems.

Beachten Sie das Kapitel ,Hygienische Aufbereitung” zur
Vermeidung einer Infektion oder bakteriellen Kontamination.

Wenn das Therapiegerat zur Verwendung durch mehrere
Patienten vorgesehen ist, verwenden Sie zum Schutz vor
Infektionen einen Bakterienfilter. Er wird zwischen
Atemschlauch und Adapter gesteckt. Wenn das Gerat ohne
Verwendung eines Bakterienfilters fiir einen anderen Patienten
verwendet werden soll, muss es zuvor hygienisch aufbereitet
werden. Dies muss von dem Hersteller Weinmann oder einem
autorisierten Fachhandler durchgefihrt werden.

Verwenden Sie nur die SD-Karten von Markenherstellern, die
den Spezifikationen (siehe ,,11.1 Technische Daten”, Seite 59)
entsprechen. Bei SD-Karten, die nicht Gber Weinmann
bezogen wurden, kann die Funktionalitat eingeschrankt sein
oder es kann zu Datenverlust kommen. Verwenden Sie die SD-
Karte nicht fir fremde Dateien.

Transport

Transportieren oder kippen Sie das Therapiegerat nicht mit
angebautem Atemluftbefeuchter. Bei Schraglage kann
Restwasser vom Atemluftbefeuchter in das Therapiegerat
laufen und dieses beschadigen.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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Transportieren Sie das Therapiegerat nur mit angebauter
Abdeckkappe, damit kein Schmutz in das Gerat gelangen
kann.

2.4 Zubehor

Beim Einsatz von Fremdartikeln kann es zu Funktionsausfallen
und Nicht-Biokompatibilitdt kommen. Beachten Sie, dass in
diesen Fallen jeglicher Anspruch auf Garantie und Haftung
erlischt, wenn weder das in der Gebrauchsanweisung
empfohlene Zubehdr noch Originalersatzteile verwendet
werden.

Fremdfabrikatmasken diarfen nur nach Genehmigung durch
den Hersteller Weinmann verwendet werden. Bei Verwendung
von nicht zugelassenen Masken ist der Therapieerfolg
gefahrdet.

Stellen Sie sicher, dass verwendetes Zubehor fur die Therapie
geeignet und vollstandig ist. Dies gilt besonders fiir das
Ausatemsystem. Andernfalls kann der CO,-Gehalt in der
Ausatemluft Ihre Atmung behindern.

2.5 Instandsetzung

Lassen Sie Inspektionen und Instandsetzungsarbeiten nur
durch den Hersteller Weinmann oder sachkundiges Personal
durchfahren.

Veranderungen an Therapiegerat und Atemluftbefeuchter sind
nicht zulassig.

2.6 Umgang mit Sauerstoff

Bei Verwendung von Sauerstoff wahrend der Therapie ist
Rauchen und offenes Feuer verboten. Es besteht Brandgefahr.
Der Sauerstoff kann sich in der Kleidung, Bettwasche oder in
den Haaren anreichern. Er lasst sich erst durch grindliches
Laften entfernen.

Die Sauerstoffeinleitung ist nur bei Verwendung des O,-
Zuschaltventils WM 24042 zulassig. Zum Thema Sauerstoff
beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der
Gebrauchsanweisung lhres Sauerstoffeinleitungssystems.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 13
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3 Geratebeschreibung

3.1 Ubersicht Therapiegerit

Nr. Bezeichnung Beschreibung
1 Gerateausgang Versorgt den Patienten mit Luft.
2 Abdeckkanpe Verdeckt den Befeuchteranschluss, wenn kein
PP Atemluftbefeuchter angeschlossen ist.
. Ermoglicht die Einstellung des Therapiegerates (siehe
3 Bedienfeld ., 3.2 Bedienfeld”, Seite 15).
4 Disola Zeigt Einstellungen und aktuelle Werte an (siehe ,,3.3
play Symbole im Display”, Seite 16).
5 Filterfachdeckel Deckt Grobstaubfilter und Feinfilter ab. Hier wird die
Atemluft angesogen.
6 Spannungseingang Verbindet das Therapiegerat mit dem Netzteil.
. . Gibt Informationen zum Therapiegerat (siehe ,3.6.3
7 Gerateschild (verdeckt) Kennzeichen auf dem Gerateschild”, Seite 20).
Verbindet das Therapiegerat mit Geraten zur Einstellung
8 Serielle Schnittstelle und Auswertung von Therapiedaten oder mit dem O,-
Zuschaltventil.
. .. | Nimmt eine SD-Karte auf. Die LED zeigt die
9 EEDISKartenemschub mit Kommunikation zwischen SD-Karte und Therapiegerat
an.
14 DE SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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3.2 Bedienfeld

1

10

WEINM ANN

Nr. Bezeichnung Beschreibung
Aktiviert / deaktiviert den Atemluftbefeuchter.
10 | Befeuchtertaste Dient zum Blattern in MenUs.
Ruft wahrend der Therapie bei langem Tastendruck die
Einstellungen der Befeuchterstufe auf.
Ruft das Infoment auf (siehe , 5.2 Info-Men(i”, Seite 36).
Zeigt wahrend der Therapie die aktuelle Leckage an.
11 |Infotaste Startet im Standby bei langem Tastendruck den
manuellen Kopiervorgang auf die SD-Karte.
Dient zum Verlassen von Mends.
Schaltet das Therapiegerat ein und aus.
12 | Ein-/Ausschalttaste
Erhoht einen Wert im Men(.
Aktiviert / deaktiviert den Softstart.
Verringert einen Wert im Menu.
13 | Softstarttaste Ruft im Standby bei langem Tastendruck das

Patientenmen auf (siehe ,5.1 Patientenmenti”,
Seite 35).

Beendet den laufenden Maskentest vorzeitig.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 15
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3.3 Symbole im Display

L

15 )ﬁ

000 0,0 DR VA

max o7~ Rb| AT
min_X‘ M

20

SO oo (]/s

22 2

Nr. Bezeichnung Beschreibung

14 | Hauptanzeige Zeigt je nach Symbol verschiedene Werte oder
Parameter an.
Wird eingeblendet, wenn der Atemluftbefeuchter

15 | Befeuchtersymbol aktiviert ist. Die Hauptanzeige zeigt die
Befeuchterstufe an.

16 | Softstartsymbol Wird eingeblendet, wenn der Softstart aktiviert ist.
Wird eingeblendet, wenn die Hauptanzeige den

17 |RDI respiratorischen Gesamtindex (Respiratory Disturbance
Index = RDI) anzeigt.
Wird eingeblendet, wenn eine Wartung notwendig ist

18 | Wartungssymbol (nach 10.000 Betriebsstunden).
A (Automatik) wird eingeblendet, wenn die Ein-/

. . | Ausschaltautomatik aktiviert ist.

19 |Ein-/Ausschaltautomatik M (Manuell) wird eingeblendet, wenn die Ein-/
Ausschaltautomatik deaktiviert ist.
Der Pfeil nach oben blinkt wahrend der
Druckerhhung. Der Pfeil nach unten blinkt wéhrend
der Druckabsenkung. Beide Pfeile sind eingeblendet,

20 | Pfeile wenn die Ausatemerleichterung aktiviert ist. Bei
Zugriffen auf die SD-Karte zeigen die Pfeile an, ob von
der SD-Karte gelesen oder auf die SD-Karte
geschrieben wird.
Wird eingeblendet, wenn die Hauptanzeige den

21 hPa . .
Therapiedruck anzeigt.

22 | Filterwechselsymbol gird eingeblendet, wenn ein Filterwechsel notwendig

16 DE SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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3.4 Komponenten

=
B
L]

-—
—
)
-

Nr. Bezeichnung Beschreibung

23 | Adapter Verbindet dgn Atemschlauch mit dem
Therapiegerat.

24 | Atemschlauch Verbindet das Therapiegerat mit der
Atemmaske.
Wenn |hre Maske kein integriertes

25 | Ausatemsystem (optional) Ausatemsystem hat, entweicht hier die
Ausatemluft wahrend der Therapie.

26 | Atemmaske Fuhrt dem Patienten die Atemluft zu.

27 | Netzteil Versorgt das Therapiegerat mit Spannung.

28 | Netzanschlussleitung Verbindet das Netzteil mit der Steckdose.




Geratebeschreibung

3.5 Zubehor

Atemluftbefeuchter SOMNOaqua

35
36
%

37

Nr. Bezeichnung Beschreibung

29 | Oy-Zuschaltventil Leitet Sauerstoff in die Atemmaske.
Kann das Therapiegerat tber eine

30 | DC-Adapter Gleichstrom-Steckdose (12-24 V) betreiben.
Schiitzt den Patienten vor Bakterien, wenn das

31 | Bakterienfilter Therapiegerat von mehreren Patienten
verwendet wird.

32 | Transporttasche Schitzt das Therapiegerat beim Transport.

Atemluftbefeuchter SOMNOaqua

VerschlieBt die Befulléffnung des

33 | Verschlussstopfen Atemluftbefeuchters.

34 | Gehé&useoberteil VerschlieBt den Atemluftbefeuchter.

35 |Dichtung Verhindert, dass Wasser auslauft.

36 |Heizstab Erwdrmt das Wasser im Atemluftbefeuchter.

. Verbindet das Therapiegerat mit dem

37 | Eingangsstutzen Atemluftbefeuchter.

38 | Druckmessstutzen Dient zum Messen des aktuellen
Therapiedrucks.
Verbindet den Atemluftbefeuchter mit dem

39 | Ausgangsstutzen
Atemschlauch.

40 | Gehauseunterteil Enthalt das Wasser zum Befeuchten der
Atemluft.
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3.6 Kennzeichen

3.6.1 Kennzeichen am Therapiegerait

Nr. Symbol Bedeutung
M [ Gerateausgang: Raumluftaustritt
42 E Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
AN . .

43 D Einschub fur die SD-Karte
44 :‘é’%’% Wartungsaufkleber (von Filterfachdeckel verdeckt)

L
a5 E. Filterfachdeckel: Raumlufteintritt mit Umgebungstemperatur




Geratebeschreibung

3.6.2 Kennzeichen am Atemluftbefeuchter

46

Nr. Symbol

Bedeutung

. @

Atemluftbefeuchter nicht bei Patienten anwenden, deren
Atemwege mit einem Bypass umgangen werden.

a )

Gerat ist beheizt. Heizstab nicht berUhren.

3.6.3 Kennzeichen auf dem Gerateschild

Symbol

Bedeutung

Baujahr

>3q| &

Schutzgrad gegen elektrischen Schlag: Gerat Typ BF

Entsorgen Sie das Gerat nicht Gber den Hausmdill.

Beachten Sie die zugehérige Gebrauchsanweisung

Seriennummer des Therapiegerates

Ol £33 I x

Schutzart gegen elektrischen Schlag: Gerat der Schutzklasse |l

3.6.4 Kennzeichen auf der Verpackung

Symbol Bedeutung
+70°C
w0 C/Rf Zulassige Temperatur fur Lagerung: -40 °C bis 70 °C
/o 0-95% Zulassige Luftfeuchtigkeit fur Lagerung: maximal 95 % relative Feuchte
AANAN
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Bedienung

4 Bedienung

4.1

| HINWEIS |

4.2

4.2.1

Gerat aufstellen

Sachschaden durch Uberhitzung!

Zu hohe Temperaturen kénnen zu Uberhitzung des

Therapiegerates fihren und das Therapiegerat beschadigen.

= Therapiegerat und Netzteil nicht mit Textilien (z. B. der
Bettdecke) abdecken.

= Gerat nicht in der Ndhe einer Heizung betreiben.

= Gerat keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

1. Geréat auf eine ebene Flache stellen.

Komponenten anschlieBen

Stromversorgung anschlieBen

1. Verbindungsleitung des Netzteils in
Spannungseingangsbuchse am Therapiegerat stecken.

Wenn Sie das Therapiegerat bei 12 V oder 24 V betreiben
mochten, schlieBen sie statt des Netzteils den optional erhéltlichen
DC-Adapter WM 24469 an.

2. Netzanschlussleitung in die Steckdose stecken.
Das Netzteil stellt sich automatisch auf die Netzspannung
115V -230V) ein.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 21



Ergebnis  Die Stromversorgung ist angeschlossen. Das Geréat schaltet in den
Standby. Im Display erscheint 4. Je nach Einstellung kénnen
weitere Symbole im Display erscheinen (siehe ,,3.3 Symbole im
Display”, Seite 16).

4.2.2 Atemschlauch anschlieBen

=)
O e

1. Adapter auf Gerateausgang stecken.

2. Atemschlauch auf den Adapter stecken. Dabei beachten: Die
Verriegelungstaste muss horbar einrasten.

Ergebnis  Der Atemschlauch ist angeschlossen.

4.2.3 Atemmaske anschlieBen
1. Gebrauchsanweisung der Atemmaske beachten.
2. Wenn vorhanden: Stirnsttze der Atemmaske einstellen.

3. Kopfbdnderung mit der Maske verbinden.
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/\ VORSICHT

/\ VORSICHT

Ergebnis

Erstickungsgefahr durch fehlendes Ausatemsystem!

Bei Verwendung von Mund-Nasen-Masken ohne integriertes
Notfall-Ausatemsystem kann die CO,-Konzentration auf kritische
Werte steigen und den Patienten gefahrden.

= Immer externes Ausatemsystem verwenden.

4. Wenn nicht integriert: Externes Ausatemsystem zwischen
Atemmaske und Atemschlauch stecken.

5. Maske anlegen.

Verletzungsgefahr durch falsch gefiihrten Atemschlauch!
Ein falsch gefuhrter Atemschlauch kann den Patienten verletzen.
= Atemschlauch nie um den Hals legen.

i

(.

—T\)

6. Maske mit dem Atemschlauch verbinden.

7. Wenn notwendig: Maskentest durchfuhren (siehe ,,4.4.3
Maskentest durchfihren”, Seite 29).

Die Atemmaske ist angeschlossen.



Bedienung

4.3

4.3.1

HINWEIS

24

HINWEIS

Zubehor anschlieBen

Atemluftbefeuchter anschlieBen

Atemluftbefeuchter fiillen

Sachschaden durch Uberfiillung!

Auslaufendes Wasser kann in das Therapiegeréat laufen und das

Therapiegerat beschadigen.

= Atemluftbefeuchter vor dem Befillen vom Therapiegerat
abnehmen.

= Atemluftbefeuchter nur bis zur Markierung , max.” befillen.

1. Wenn notwendig: Atemluftbefeuchter vom Therapiegerat
nehmen (siehe , Atemluftbefeuchter abnehmen”, Seite 26).

2. Verschlussstopfen ¢ffnen.

Sachschaden durch heiBes Wasser und aromatische Zusatze!
HeiBes Wasser oder aromatische Zusatze (z. B. Eukalyptusol)
kéonnen das Gehause des Atemluftbefeuchters und den Heizstab
beschadigen.

= Nur kaltes oder warmes Wasser einfillen.

= Keine aromatischen Zusatze verwenden.

DE SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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3. Atemluftbefeuchter bis zur Markierung ,, max.” mit kaltem,
destilliertem Wasser fillen.

In Ausnahmefallen kénnen Sie auch kalkarmes, abgekochtes
Wasser verwenden. Beachten Sie, dass Sie den Atemluftbefeuchter
dann 6fter entkalken mussen (siehe ,6.4.1 Atemluftbefeuchter
entkalken”, Seite 47).

4. Atemluftbefeuchter verschlieBen.

5. Dichtigkeit prufen. Dazu mit dem Finger Uber die Unterseite
streichen oder Atemluftbefeuchter auf ein Tuch stellen.

Ergebnis  Der Atemluftbefeuchter ist gefullt.

Atemluftbefeuchter montieren

1. Wenn notwendig: Atemschlauch vom Therapiegerat
abnehmen.

2. Abdeckkappe seitlich vom Therapiegerat abnehmen.

3. Atemluftbefeuchter fullen.




4. Atemluftbefeuchter seitlich in die Befeuchteraufnahme
schieben.

5. Atemschlauch wieder anschlieBen.

Ergebnis  Der Atemluftbefeuchter ist montiert.

Atemluftbefeuchter abnehmen

1. Atemluftbefeuchter seitlich aus der Befeuchteraufnahme
schieben.
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Ergebnis

4.3.2

4.3.3

/\ WARNUNG

Bedienung

2. Abdeckkappe bis zum Anschlag in die Befeuchteraufnahme
schieben.

3. Atemschlauch anschlieBen (siehe ,,4.2.2 Atemschlauch
anschlieBen”, Seite 22).

Atemluftbefeuchter ist abgenommen.

Bakterienfilter anschlieBen
1. Bakterienfilter zwischen Atemschlauch und Adapter stecken.

2. Druck Uberprifen.

Wenn Sie einen Bakterienfilter verwenden konnen sich
Druckkonstanz und Flowleistung verringern.

Sauerstoff-Zuschaltventil anschlieBen

Verletzungsgefahr durch brennenden Sauerstoff!

Die Einleitung von Sauerstoff ohne besondere Schutzeinrichtung

kann zum Brand fuhren und Personen verletzen.

= Immer Sauerstoff-Zuschaltventil verwenden.

= Hinweise zum Umgang mit Sauerstoff beachten.

= Gebrauchsanweisungen des Sauerstoff-Zuschaltventils und des
Sauerstoffgerates beachten.

1. Sauerstoff-Zuschaltventil gemaB seiner Gebrauchsanweisung
anschlieBen.
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Bedienung

4.4 Therapiegerat bedienen

4.4.1 Therapiegerat einschalten

1. Komponenten anschlieBen (siehe ,4.2 Komponenten
anschlieBen”, Seite 21).
Das Gerat schaltet in den Standby.

2. Ein-/Ausschalttaste © drticken, um das Therapiegerat
einzuschalten.
oder
Wenn die Ein-/Ausschaltautomatik aktiviert ist: In die Maske
atmen.

Ergebnis  Das Therapiegerat beginnt, Luft durch den Atemschlauch zu
beférdern. Die Gesamttherapiedauer erscheint fur 3 Sekunden auf
dem Display. Je nach Einstellungen kénnen folgende Ereignisse
stattfinden:

e Im Display erscheint der aktuelle Therapiedruck. Die Therapie
beginnt. Es kdnnen weitere Symbole angezeigt sein (siehe ,,3.3
Symbole im Display”, Seite 16).

e Der Maskentest lauft. Im Display erscheint fiir 30 Sekunden der

Maskentestdruck.
[ (]
. 2 hPa

e Der Softstart ist aktiviert. Im Display erscheinen im Wechsel die
Zeitdauer und der Druckwert.

min el
a0
L
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4.4.2

Voraussetzung

Ergebnis

443

Voraussetzung

Ergebnis

Bedienung

Therapiegerat ausschalten

Therapiegerét ist eingeschaltet.

1.

Ein-/Ausschalttaste © drticken, um das Therapiegerat
auszuschalten.

oder

Wenn die Ein-/Ausschaltautomatik aktiviert ist: Maske
abnehmen.

Im Display erscheint die Tages-Therapiedauer.

Therapiegerat ist ausgeschaltet und schaltet in den Standby.

Wenn Sie beim Ausschalten die Ein-/Ausschalttaste gedrickt
halten, zeigt das Gerat die Betriebsstunden an.

Um Energie zu sparen, kénnen Sie tagstber den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen. Schalten Sie das Therapiegerat
immer zuerst mit der Ein-/ Auschhalttaste aus. Warten Sie, bis
die LED am SD-Karteneinschub erloschen ist, bevor Sie den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die
Stromversorgung Uber eine schaltbare Steckdosenleiste
unterbrechen.

Maskentest durchfiihren

Der Maskentest ist aktiviert.

o B

. Therapiegerat einschalten.

Im Display wird der Maskentestdruck angezeigt.

Dichtigkeit der Maske Uberprufen.
Wenn notwendig, Banderung der Maske anpassen.

Warten, bis das Therapiegerat den Maskentest automatisch
beendet (etwa 30 Sekunden).

oder

Softstarttaste © drticken, um den Maskentest abzubrechen.

Maskentest ist durchgefihrt.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e) DE 29



Bedienung

4.5

Voraussetzung

Ergebnis

4.6

HINWEIS

4.6.1

Voraussetzung

HINWEIS

Therapiegerat transportieren

Transporttasche ist sauber.

1. Therapiegerat in Transporttasche verpacken.

2. Komponenten und Zubehor in Transporttasche verpacken.
3. Gebrauchsanweisung in Transporttasche verpacken.

Therapiegerat ist transportbereit.

Umgang mit der SD-Karte

Datenverlust durch falsche SD-Karte!

Bei SD-Karten, die nicht Uber Weinmann bezogen wurden, kann

die Funktionalitat eingeschrankt sein oder es kann zu Datenverlust

kommen.

= Nur SD-Karten von Markenherstellern verwenden.
Empfehlung: SD-Karte tiber Weinmann beziehen.

= SD-Karte nicht fir fremde Dateien verwenden.

Eine SD-Karte ist fur den Betrieb des Therapiegerates nicht

unbedingt erforderlich. Die Therapiedaten und Einstellungen

werden zusatzlich intern im Therapiegerat gespeichert.

SD-Karte entnehmen
Therapiegerat im Standby.
1. Abdeckung des SD-Karteneinschubs 6ffnen.

Datenverlust durch falsche Handhabung!

Wenn Sie die SD-Karte entnehmen, wahrend die rote LED leuchtet,

kdnnen Daten verlorengehen.

= Nur auf die SD-Karte drlicken, wenn die rote LED nicht
leuchtet.

2. Kurz auf die SD-Karte dricken.
Die SD-Karte kommt ein Stlick heraus.
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3. SD-Karte entnehmen.
4. Abdeckung des SD-Karteneinschubs schlieBen.
Ergebnis  Die SD-Karte befindet sich nicht mehr im Therapiegerat.

4.6.2 SD-Karte einsetzen

Voraussetzung  Therapiegerat im Standby.

1. Abdeckung des SD-Karteneinschubs &ffnen.

2. SD-Karte in den SD-Karteneinschub schieben, bis sie einrastet.
Dabei beachten: Die fehlende Ecke der SD-Karte muss beim
Einschieben vorne rechts sein.

3. SD-Kartenabdeckung schlieBen.

Ergebnis  Die SD-Karte befindet sich betriebsbereit im Therapiegerat. Im
Display erscheint das Symbol c.



Bedienung

4.6.3 Therapiedaten auf der SD-Karte speichern

Datenverlust durch Stromausfall!
HINWEIS Wenn das Therapiegerat wahrend des Speichervorgangs von der

Netzversorgung getrennt wird, konnen Therapiedaten verloren

gehen.

= Therapiegerat wahrend des Speichervorgangs an der
Netzversorgung lassen.

Automatische Speicherung

Das Therapiegerat speichert die Therapiedaten automatisch bei
folgenden Ereignissen:

e Jedes Mal, wenn Sie das Therapiegerat ausschalten.
Voraussetzung ist, dass die Therapie langer als 6 Minuten
gedauert hat.

* Jedes Mal, wenn Sie eine SD-Karte im Standby neu einlegen.

¢ Nach einer Unterbrechung der Speicherung, wenn Sie das
Therapiegerat an das Stromnetz anschlieBen.

Wahrend einer Speicherung blinkt im Display das SD-Kartensymbol
und die verbleibende Zeit wird angezeigt. Danach schaltet das
Gerat in die Standardanzeige

Therapiedaten manuell speichern

Wenn Sie Therapiedaten manuell speichern, wird einmalig ein
hoherer Datenumfang gespeichert. Es ist nur dann notwendig, die
Therapiedaten manuell zu speichern, wenn Ihr Arzt oder
Fachhandler dies verlangt hat. Speichern Sie die Therapiedaten nur
manuell, kurz bevor Sie die SD-Karte zur Therapiedatenkontrolle
entnehmen. Bei der nachsten automatischen Speicherung wird die
manuell erzeugte Speicherung Gberschrieben.

Voraussetzung  Therapiegerat im Standby.
1. Infotaste @ langer als 3 Sekunden gedrickt halten.
e Die rote LED leuchtet.
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Ergebnis

4.6.4

Voraussetzung

Ergebnis

Bedienung

¢ Im Display blinkt das SD-Kartensymbol und die
verbleibende Zeit wird angezeigt. Danach schaltet das

Gerat in die Standardanzeige

Die Therapiedaten sind auf der SD-Karte gespeichert. Welche
Daten gespeichert sind, hangt von den Einstellungen ab, die lhr

Arzt gemacht hat.

Therapiegerat mit der SD-Karte konfigurieren

Therapiegerat im Standby.
Sie kédnnen nicht nur Ihr Therapiegerat, sondern auch ein

Austauschgerat mit lhrer SD-Karte konfigurieren.

Wenn es sich um ein Austauschgerat handelt, erscheint CRrd im

Display.

1. SD-Karte einsetzen.

¢ Das Therapiegerat Gbernimmt die Einstellungen von der
SD-Karte. Solange der Vorgang lauft, blinkt der Pfeil im

Display und die LED leuchtet.

e Wenn die Konfiguration erfolgreich war, erscheint LOnF O

Canc
(I AR NN
* Die SD-Karte speichert die Therapiedaten vom
Therapiegerat.
im Display.
o n
Loy o

2. Beliebige Taste driicken, um zur Standardanzeige

zuriickzukehren.

n

Das Therapiegerat hat die Einstellungen von der SD-Karte

Ubernommen.
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4.6.5 SD-Karte verschicken

1. SD-Karte entnehmen (siehe ,4.6.1 SD-Karte entnehmen”,
Seite 30).

2. SD-Karte mit Namen und Geburtstdatum kennzeichnen, um
Verwechslungen beim Arzt oder Fachhandler zu vermeiden.

Die von Weinmann bezogenen SD-Karten haben hierfir ein Feld,
das Sie beschriften kénnen.

3. SD-Karte in die im Lieferumfang enthaltene Versandtasche
stecken.

4. SD-Karte zum Arzt oder Fachhandler schicken.
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Einstellungen

5 Einstellungen

5.1 Patientenmenii

5.1.1 Einstellbare Parameter

Im Patientenmend kénnen Sie folgende Parameter einstellen,
wenn |hr Arzt diese fur Sie freigeschaltet hat:

Parameter Beschreibung Anzeigeim Wertebereich
Display
Ausatemerleichterung Das Therapiegerat senkt den SoFE O (softPAP aus)
(softPAP) Therapiedruck vor dem Ubergang in { (softPAP leicht)
die Exspiration voriibergehend ab. 2 (softPAP normal)
Maskentest Das Therapiegerat gibt nach dem E: O (Maskentest
Einschalten 30 Sekunden lang einen deaktiviert)
héheren Druck aus. Sie kénnen B8 (Druck 8 hPa)
Leckagen an der Maske leichter {0 (Druck 10 hPa)
erkennen (siehe ,4.4.3 Maskentest {2 (Druck 12 hPa)
durchfiihren”, Seite 29). 4 (Druck 14 hPa)
Ein-/ Das Therapiegerat lasst sich durch M M (manuell/deaktiviert)
Ausschaltautomatik einen Atemzug (> 0,5 hPa) in die A A (automatisch/aktiviert)
Maske einschalten und schaltet sich
nach 5 Sekunden ohne Atemzug
automatisch ab.
Ausnahme: Bei Mund-Nasen-Masken
mit integriertem Ausatemsystem
erkennt das Therapiegerat die
Druckveranderung nicht, so dass es
nicht reagiert.
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5.1.2 Im Patientenmenii navigieren

Voraussetzung  Therapiegerat ist im Standby.

1.

Softstarttaste © gedrlckt halten, bis sich das Patientenment
offnet.

Die aktuelle Einstellung fur die Ausatemerleichterung (5aFt)
blinkt im Display.

Softstarttaste @ loslassen.

Sie befinden sich im Patientenmen(.

Befeuchtertaste O, driicken, um im Patientenment zu
blattern.

Ein-/Ausschalttaste © driicken, um einen Wert zu erhéhen.
Softstarttaste © dricken, um einen Wert zu verringern.

Infotaste @ kurz driicken, um das Patientenmen( zu
verlassen.

oder

15 Sekunden keine Taste dricken.

Das Therapiegerat schaltet zurtick in den Standby.

5.2 Info-Menii

5.2.1 Anzeigbare Parameter

Im Info-MenU kénnen Sie sich zusatzliche Einstellungen anzeigen
lassen, die ihr Arzt fUr Sie freigeschaltet hat. Je nachdem, ob sich
das Therapiegerat im Standby befindet oder eingeschaltet ist,
erscheinen unterschiedliche Parameter:
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Einstellungen

Anzeige Bedeutung
cr (Durchschnittliche) Therapiedauer
2. Jh
RDI
(33 Durchschnittlicher RDI
UL

RDI
Durchschnittlicher obstruktiver RDI

)
[N u]
L

RDI

Durchschnittlicher zentraler RDI

prozentualer Anteil der Therapiedauer mit
Ty unzulassig hoher Leckage

-
-
-

L
o

90% Druck-Perzentile

90 !

hPa

5.2.2 Im Info-Menii navigieren (Standby)
Voraussetzung  Therapiegerat im Standby.

)
1. Info-Taste \X kurz driicken.
Die Therapiedauer und das aktuelle Datum blinken im
Wechsel.

2. Befeuchtertaste @ kurz dricken, um im Info-Meni zu
blattern.
Es erscheinen die Parameter, die der Arzt freigeschaltet hat.

3. Softstarttaste @ (-) oder Ein-/Ausschalttaste @ (+) drucken,
um die Daten eines anderen Tages oder eines anderen
Zeitraumes aufzurufen:
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Anzeige Bedeutung

n Anzeige eines bestimmten Datums der vergangenen
2352

6 Tage.

id Durchschnittlicher Wert fur die letzten 7 Tage.
M d Durchschnittlicher Wert fur die letzten 14 Tage.
30 d Durchschnittlicher Wert fur die letzten 30 Tage.
{80 d Durchschnittlicher Wert fur die letzten 180 Tage.
366 d Durchschnittlicher Wert fur die letzten 366 Tage.

4. Etwa 10 Sekunden warten, um das Info-MenU zu verlassen.
Das Therapiegerat schaltet zurtick in den Standby oder die
Therapieanzeige.

¢ Die Daten werden nur dann angezeigt, wenn sie auch
tatsachlich im Therapiegerat vorliegen. Beispiel: Wenn nur
Daten fUr 34 Tage im Gerat vorhanden sind, zeigt das Gerat
nach 30 d direkt 34 d an und danach keine weiteren Daten.

e Ein Therapietag beginnt und endet jeweils mittags um 12 Uhr.
Daten, die von Mitternacht bis 12 Uhr aufgezeichnet werden,
werden dem vorherigen Kalendertag zugeordnet.

5.2.3 Leckagen anzeigen (Betrieb)
Voraussetzung  Therapiegerat eingeschaltet.
1. Infotaste @ kurz dricken.

Ergebnis  Die Leckageanzeige erscheint:

Anzeige Bedeutung

Keine/kleine Leckage: Die Maske sitzt optimal.

Mittlere Leckage: Die Maske sitzt nicht
) optimal, so dass die Therapiequalitat
L E = eingeschrankt sein kann. Maske anpassen.

GroBe Leckage: Eine effektive Therapie ist
) E ud nicht mehr mdglich. Maske anpassen.
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5.3 Softstart einstellen

5.3.1 Softstartzeit einstellen
Voraussetzung  Therapiegerét ist eingeschaltet. Softstart ist vom Arzt aktiviert.

1. Softstarttaste © gedrlckt halten.
Die aktuelle Einstellung fur die Softstartzeit blinkt im Display.

2. Ein-/Ausschalttaste © drticken, um den Wert zu erhéhen.
3. Softstarttaste © drcken, um den Wert zu verringern.
4. 3 Sekunden warten, um die Einstellung zu speichern.

Ergebnis  Softstartzeit ist eingestellt. Die Einstellung bleibt auch erhalten,
wenn Sie das Gerat ausschalten.

5.3.2 Softstart ein- und ausschalten
Voraussetzung  Therapiegerat ist eingeschaltet. Softstart ist vom Arzt aktiviert.

1. Softstarttaste @ kurz driicken, um den Softstart
einzuschalten.
Die verbleibende Zeit blinkt im Wechsel mit dem
Therapiedruck.

2. Softstarttaste @ kurz driicken, um den Softstart
auszuschalten.

5.4 Atemluftbefeuchter einstellen

Wert Anzeigeim Wertebereich
Display

Heizstufe (niedrigste Heizleistung)

D)

L=y I Ny IR ngi N WO

(héchste Heizleistung)
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5.4.1 Befeuchterstufe einstellen

Voraussetzung ® Atemluftbefeuchter ist angeschlossen (siehe ,4.3.1

Atemluftbefeuchter anschlieBen”, Seite 24).
e Therapiegerat ist eingeschaltet.

1. Befeuchtertaste ® lang driicken.
Das Befeuchtersymbol und die eingestellte Befeuchterstufe
blinken im Display.

2. Ein-/Ausschalttaste © driicken, um die Heizstufe zu erhdhen.

3. Softstarttaste © driicken, um die Heizstufe zu verringern.

Welche Einstellung fur Sie geeignet ist, hangt von der
Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Heizstufe 3 ist eine
Standardeinstellung. Wenn Sie am Morgen trockene Atemwege
haben, ist die Heizleistung zu niedrig eingestellt. Wenn sich am
Morgen Kondenswasser im Atemschlauch gebildet hat, ist die
Heizleistung zu hoch eingestellt.

4. 3 Sekunden warten, um die Einstellung zu speichern.
Das Therapiegerat wechselt zurlck in die Standardanzeige.

Ergebnis  Die Befeuchterstufe ist eingestellt.

5.4.2 Atemluftbefeuchter ein- und ausschalten

Voraussetzung e Atemluftbefeuchter ist angeschlossen (siehe ,4.3.1

DE

Atemluftbefeuchter anschlieBen”, Seite 24).
e Therapiegerat ist eingeschaltet.

1. Befeuchtertaste @ kurz drticken, um den Atemluftbefeuchter
einzuschalten.
Die eingestellte Befeuchterstufe und das Befeuchtersymbol
erscheinen im Display.

2. Befeuchtertaste @ kurz drticken, um den Atemluftbefeuchter
auszuschalten.
Das Befeuchtersymbol erlischt. Das Therapiegerat bleibt
weiterhin eingeschaltet.

Wenn der Wasserstand im Atemluftbefeuchter zu niedrig ist,
schaltet das Therapiegerat den Atemluftbefeuchter automatisch
ab.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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6 Hygienische Aufbereitung

6.1 Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Angaben zur hygienischen Aufbereitung des
Zubehors in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

Dieses Produkt kann Einmalartikel enthalten.
Einmalartikel sind nur fur den einmaligen Gebrauch bestimmt.
Verwenden Sie diese daher nur einmal und bereiten Sie sie
nicht wieder auf. Eine Wiederaufbereitung der Einmalartikel
kann die Funktionalitat und Sicherheit des Produktes
geféhrden und zu nicht vorhersehbaren Reaktionen durch
Alterung, Versprodung, VerschleiB3, thermische Belastung,
chemische Einwirkungsprozesse etc. fihren.

Verwenden Sie bei der Desinfektion geeignete Handschuhe
(z. B. Haushalts- oder Einmalhandschuhe).

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung fir das verwendete
Desinfektionsmittel.

Empfehlung: TERRALIN® fiir die Wischdesinfektion und
GIGASEPT® FF fir die Tauchdesinfektion.
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6.2 Fristen

Frist

Aktion

Taglich

Atemmaske reinigen (siehe Gebrauchsanweisung der
Atemmaske).

Atemluftbefeucher reinigen (siehe ,6.4 Atemluftbefeuchter
hygienisch aufbereiten”, Seite 46).

Wochentlich

Grobstaubfilter reinigen (siehe ,,6.3.1 Grobstaubfilter reinigen”,
Seite 44).

Feinfilter prifen. Wenn notwendig, ersetzen (siehe ,,6.3.2
Feinfilter ersetzen”, Seite 44).

Atemschlauch prifen. Wenn notwendig, reinigen (siehe ,,6.5
Atemschlauch hygienisch aufbereiten”, Seite 50).

Gehause des Therapiegerates reinigen (siehe ,,6.3 Therapiegerat
hygienisch aufbereiten”, Seite 43).

Kopfbanderung der Maske waschen (siehe
Gebrauchsanweisung der Atemmaske).

Monatlich

Feinfilter ersetzen, wenn 250 Betriebsstunden nicht vorher
erreicht sind (siehe ,,6.3.2 Feinfilter ersetzen”, Seite 44).

Atemschlauch reinigen (siehe ,,6.5 Atemschlauch hygienisch
aufbereiten”, Seite 50).

Alle 6 Monate

Grobstaubfilter ersetzen (siehe , 9 Lagerung und Entsorgung”,
Seite 55).

Alle 12 Monate

Atemmaske ersetzen.

Atemschlauch ersetzen.

Alle 2 Jahre

Gehauseteile des Atemluftbefeuchters ersetzen.

Nur bei Bedarf

Atemluftbefeuchter entkalken (siehe , 6.4 Atemluftbefeuchter
hygienisch aufbereiten”, Seite 46).

Therapiegeréat desinfizieren (siehe 6.3 Therapiegerat hygienisch
aufbereiten”, Seite 43).

Atemluftbefeuchter desinfizieren (siehe , 6.4
Atemluftbefeuchter hygienisch aufbereiten”, Seite 46).

Bei Patientenwechsel

SD-Karte ersetzen. Wenn das Therapiegerat oder der
Atemluftbefeuchter ohne einen Bakterienfilter verwendet
wurde: Professionelle hygienische Aufbereitung durchfihren
lassen. Therapiegerat an Fachhandler schicken.
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6.3 Therapiegerat hygienisch aufbereiten

/\ VORSICHT

Ergebnis

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

Eindringende Flussigkeiten konnen zu einem Kurzschluss fuhren,

den Anwender verletzen und das Therapiegerat beschadigen.

= Therapiegerat vor der hygienischen Aufbereitung vom
Stromnetz trennen.

= Therapiegerat und Komponenten nicht in FlUssigkeiten
eintauchen.

= Therapiegerat und Komponenten nicht mit Flissigkeit
UbergieBen.

1. Atemluftbefeuchter abnehmen (siehe ,4.3.1
Atemluftbefeuchter anschlieBen”, Seite 24).

2. Reinigungsstopfen (im Lieferumfang enthalten) in den
Druckmessstutzen stecken.

3. Therapiegerdt und Komponenten gemal3 nachfolgender
Tabelle hygienisch aufbereiten:

Teil Reinigung Desinfektion Sterilisation
Gehause Mit feuchtem| Wischdesinfektion Nicht
Tuch zulassig
abwischen.
Netzteil Mit feuchtem| Wischdesinfektion Nicht
Tuch zulassig
abwischen.
Netzanschluss- | Mit feuchtem | Wischdesinfektion Nicht
leitung Tuch zuldssig
abwischen.

4. Funktionskontrolle durchfthren.

Therapiegerat und Komponenten sind hygienisch aufbereitet.
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6.3.1 Grobstaubfilter reinigen
Voraussetzung  Therapiegerdt vom Stromnetz getrennt.

1. Filterfachdeckel entfernen.

Grobstaubfilter entnehmen.

Grobstaubfilter unter flieBendem Wasser reinigen.
Grobstaubfilter trocknen lassen.

Grobstaubfilter in die Halterung einsetzen.

o v oA~ WwWN

Filterfachdeckel schlieBen.

Ergebnis  Der Grobstaubfilter ist gereinigt.

6.3.2 Feinfilter ersetzen
Voraussetzung  Therapiegerat vom Stromnetz getrennt.
1. Filterfachdeckel entfernen.

2. Grobstaubfilter entnehmen.

3. Feinfilter entnehmen.

4. Neuen Feinfilter in die Halterung einsetzen.
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Ergebnis

6.3.3

Voraussetzung

Ergebnis

6.3.4

Voraussetzung

Ergebnis

Hygienische Aufbereitung

5. Grobstaubfilter in die Halterung einsetzen.
6. Filterfachdeckel schlieBen.

Feinfilter ist ersetzt.

Filterwechselsymbol I6schen

Gerat im Standby. Filterwechselsymbol im Display. Feinfilter wurde
ersetzt.

1. Ein-/Ausschalttaste © beim Einschalten des Therapiegerates
gedrickt halten.

2. Wenn das Filterwechselsymbol erlischt, Taste loslassen.

Das Filterwechselsymbol ist geldscht.

Stundenzahler Filterwechsel zuriicksetzen

Feinfilter wurde vor Ablauf der 250 Betriebsstunden gewechselt.

1. Ein-/Ausschalttaste © beim Einschalten des Therapiegerates
gedruckt halten.

B

2. Ein-/Ausschalttaste @ gedrlckt halten, bis das Filterwechsel
Symbol erscheint und wieder verschwindet.

Der Stundenzahler fur den Filterwechsel ist zurlickgesetzt.
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6.4 Atemluftbefeuchter hygienisch
aufbereiten

Verletzungsgefahr durch heiBen Heizstab!

Nach dem Betrieb ist der Heizstab des Atemluftbefeuchters heif3
und das Berthren kann zu Verbrennungen fuhren.

= Heizstab vollstandig abkihlen lassen.

= Berlhrungen mit dem Heizstab vermeiden.

/\ VORSICHT

Voraussetzung ~ Atemluftbefeuchter vom Therapiegerat abgenommen.

1. Um den Atemluftbefeuchter zu 6ffnen, Atemluftbefeuchter
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2. Gehauseoberteil abnehmen.

(

—~——————

d N

3. Reinigungsstopfen auf Druckmessstutzen stecken.

4. Gehauseteile gemaB nachfolgender Tabelle hygienisch
aufbereiten:
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Teil Reinigung Desinfektion Sterilisation
Gehduse| Mit warmem Wasser | Tauchdesinfektion Nicht
und Spualmittel*. zulassig

Wenn notwendig:
Entkalken (siehe

unten).
Heizstab| Wenn notwendig: | Tauchdesinfektion Nicht
Entkalken (siehe zuldssig

unten).

* Empfehlung: Gehduseteile wochentlich im oberen Korb der
Geschirrsptlmaschine (maximal 65 °C) reinigen.

5. Gehauseteile mit klarem Wasser nachspdlen.
6. Gehduseteile grindlich ausschiitteln.

7. Teile mit weichem Tuch abtrocknen. Dabei beachten: Der
Kontakt des Heizstabes muss trocken sein.

8. Gehdauseteile zusammenschrauben.
9. Verschlussstopfen abziehen.

Ergebnis  Der Atemluftbefeuchter ist hygienisch aufbereitet.

6.4.1 Atemluftbefeuchter entkalken

1. 150 ml reinen Haushaltsessig (5%ige Losung ohne Zusatze) in
Gehéauseunterteil einfdllen.

2. Essig fur 1 Stunde einwirken lassen.
3. Gehduseunterteil und Heizstab mit klarem Wasser abspulen.
4. Gehauseunterteil und Heizstab abtrocknen.

Ergebnis  Gehduseunterteil und Heizstab sind entkalkt.
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6.4.2 Dichtungen ersetzen

Dichtung des Heizstabes ersetzen

Voraussetzung  Atemluftbefeuchter vom Therapiegerdt abgenommen und
entleert.

1. Atemluftbefeuchter 6ffnen.

=

4

2. Heizstab aus dem Gehauseunterteil schrauben.

©
\\

\}KK('C. i

3. Dichtring mit einem Schraubendreher vorsichtig abnehmen,
ohne die Nut zu beschadigen.

4. Neuen Dichtring in die Nut des Heizstabes drlcken.

5. Heizstab ins Gehauseunterteil schrauben.
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6. Atemluftbefeuchter schlieBen.

Ergebnis  Die Dichtung des Heizstabes ist ersetzt.

Dichtung des Gehauseunterteils ersetzen

Voraussetzung  Atemluftbefeuchter vom Therapiegerat abgenommen und
entleert.

1. Atemluftbefeuchter 6ffnen.

Q==
2. Dichtring mit einem Schraubendreher vorsichtig abnehmen,
ohne die Nut zu beschadigen.

25

<

3. Neuen Dichtring in die Nut des Gehaduseunterteils dricken.
4. Atemluftbefeuchter schlieBen.

Ergebnis  Die Dichtung des Gehduseunterteils ist ersetzt.



Hygienische Aufbereitung

6.5 Atemschlauch hygienisch aufbereiten

Sachschaden durch eindringende Fliissigkeiten!
HINWEIS Eindringende Flissigkeiten kénnen das Therapiegerat
beschadigen.

= Atemschlauch nur vollstandig trocken verwenden.

1. Atemschlauch mit Adapter vom Therapiegerat abnehmen.
2. Adapter vom Atemschlauch abnehmen.

3. Atemschlauch und Adapter gemaB nachfolgender Tabelle
hygienisch aufbereiten:

Teil Reinigung Desinfektion Sterilisation
Atemschlauch| Mit warmem | Tauchdesinfektion Nicht
Wasser und zuldssig
Spulmittel.
Adapter Mit warmem | Tauchdesinfektion Nicht
Wasser und zuldssig
Spulmittel.

Atemschlauch und Adapter mit klarem Wasser abspulen.
Atemschlauch griindlich ausschitteln.

Atemschlauch aufhangen und abtropfen lassen.

N »nk

Atemschlauch trocknen.

Ergebnis  Atemschlauch ist hygienisch aufbereitet.

Atemschlauch trocknen
Voraussetzung  Therapiegerat im Standby.

1. Wenn notwendig: Atemluftbefeuchter abnehmen (siehe
,4.3.1 Atemluftbefeuchter anschlieBen”, Seite 24).

2. Atemschlauch anschlieBen (siehe ,4.2.2 Atemschlauch
anschlieBen”, Seite 22).

3. Ein-/Ausschalttaste © und Softstarttaste gleichzeitig dricken.
Das Therapiegerat beginnt, Luft durch den Atemschlauch zu
beférdern. Die verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.
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4. Warten, bis der Trocknungsvorgang beendet ist.
Das Therapiegerat schaltet sich automatisch aus.
oder
Um den Trocknungsvorgang zu beenden: Ein-/Ausschalttaste
(®) dricken.

5. Wenn Schlauch nicht vollstandig trocken ist:
Trocknungsvorgang wiederholen.

Ergebnis  Atemschlauch ist getrocknet.
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7 Funktionskontrolle

7.1 Fristen

Fuhren Sie alle 6 Monate eine Funktionskontrolle durch.

7.2 Therapiegerat kontrollieren

Voraussetzung  Therapiegerat angeschlossen und im Standby.

1.
2.

N oo vk

Therapiegerat einschalten.

Wenn Maskentest aktiv: Softstarttaste @ dricken, um
Maskentest abzubrechen.

Wenn Softstart aktiv: Softstarttaste @ dricken, um Softstart
abzubrechen.
Das Gerat arbeitet.

Offnung an der Atemmaske verschlieBen, z. B. mit dem Knie.
Druck im Display mit dem verordneten Druck vergleichen.
Therapiegerat ausschalten.

Wenn Druckabweichung >1 hPa: Fachhandler kontaktieren.

Ergebnis  Funktionskontrolle ist durchgefthrt.

7.3 Atemluftbefeuchter kontrollieren

. Gehduse auf Risse, Beschadigungen und starke

Verschmutzung prifen.

Wenn Risse, Beschadigungen oder Verschmutzung vorhanden:

Kunststoffteile oder Dichtungen ersetzen.

Atemluftbefeuchter bis zur Markierung mit Wasser fillen
(siehe ,4.3.1 Atemluftbefeuchter anschlieBen”, Seite 24).

Kontrollieren, ob der Atemluftbefeuchter dicht ist.

Wenn Atemluftbefeuchter nicht dicht: Dichtungen ersetzen
(siehe ,6.4.2 Dichtungen ersetzen”, Seite 48).
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Ergebnis

O 0 N O

10.

11.

12.
13.

Funktionskontrolle

Wasser ausgieBen.

Atemluftbefeuchter mit 50 ml Wasser fullen.
Atemluftbefeuchter an Therapiegerat anschlieBen.
Therapiegerat einschalten.

Befeuchtertaste driicken, um Atemluftbefeuchter
einzuschalten.

Heizleistung Stufe 6 am Therapiegerat einstellen (siehe 5.4
Atemluftbefeuchter einstellen”, Seite 39).

Prifen, ob sich der Atemluftbefeuchter erwarmt.

Wenn Atemluftbefeuchter sich nach 15 Minuten nicht
erwarmt: Fachhandler kontaktieren oder Therapiegerat mit
Atemluftbefeuchter an den Hersteller schicken.

Funktionskontrolle fir Atemluftbefeuchter ist durchgefhrt.
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8 Wartung

54

DE

8.1

Fristen

Wartung erforderlich, wenn das Wartungssymbol im Display
erscheint (nach 10.000 Betriebsstunden)

oder

spatestens nach 4 Jahren (siehe Wartungsaufkleber), je nachdem,

was zuerst erreicht wird.

8.2 Wartungsumfang

Filterwechsel

Siehe , 6.3 Therapiegerat hygienisch
aufbereiten”, Seite 43.

Hygienische Aufbereitung des
Therapiegerates

Therapiegerat an autorisierten
Fachhandler schicken.

Austausch defekter Teile

Therapiegerat an autorisierten
Fachhandler schicken.

Vollstdndige Prufung der
Funktionsfahigkeit

Siehe ,, 7 Funktionskontrolle”,
Seite 52.

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)
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9 Lagerung und Entsorgung

9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.2.1

9.2.2

Lagerung

Allgemeine Hinweise

e Beachten Sie auch bei eingelagerten Therapiegerdten die
Wartungsfristen.

e Beachten Sie die zulassigen Umgebungsbedingungen (siehe
. 11.1 Technische Daten”, Seite 59).

Therapiegerat lagern

1. Therapiegerat vom Stromnetz trennen.

2. Therapiegerat und Zubehor reinigen (siehe ,,6 Hygienische
Aufbereitung”, Seite 41).

3. Therapiegerat und Zubehor trocken lagern.

Entsorgung

Therapiegerat und Zubehor

Entsorgen Sie das Therapiegerat nicht Gber den Hausmdll. Fir die
sachgerechte Entsorgung des Therapiegerates wenden Sie sich an
einen zugelassenen, zertifizierten Elektronikschrottverwerter.
Dessen Adresse erfragen Sie bei lhrer/lhrem Umweltbeauftragten
oder lhrer Stadtverwaltung.

Verpackung

Die Gerateverpackung (Pappkarton und Einlagen) kénnen Sie als
Altpapier entsorgen.
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Stérungen und Displaymeldungen

10 Storungen und Displaymeldungen

10.1

Storungen

Storung

Fehlerursache

Fehlerbeseitigung

Kein Laufgerausch,
keine Anzeige im
Display.

Keine Netzspannung
vorhanden.

Netzanschlussleitung auf sichere
Verbindung prifen. Funktion der Steckdose
prufen.

Therapiegerat lasst
sich nicht durch einen
Atemzug einschalten.

Ein-/
Ausschaltautomatik
nicht aktiviert.

Ein-/Ausschaltautomatik aktivieren (siehe
.5.1.1 Einstellbare Parameter”, Seite 35).

Einstellung fiir
Ausatemerleichterung
l&sst sich nicht
verandern.

Einstellsperre ist
aktiviert.

Mit dem Arzt kldren, ob die Einstellung fur
lhre Therapie verandert oder die
Einstellmoglichkeit freigeschaltet werden
kann.

Softstart lasst sich
nicht einschalten.

Die Softstart-Funktion
ist gesperrt.

Mit dem Arzt klaren, ob die Softstart-
Funktion fir Ihre Therapie freigeschaltet
werden kann.

Therapiegeratschaltet
sich nach dem
Abnehmen der Maske
nicht nach ca.

5 Sekunden ab.

Ein-/
Ausschaltautomatik
nicht aktiviert.

Ein-/Ausschaltautomatik aktivieren (siehe
,5.1.1 Einstellbare Parameter”, Seite 35).

Therapiegerat lauft,
erreicht aber die
untere Druckgrenze
nicht.

Filter verschmutzt.

Filter reinigen. Wenn notwendig, ersetzen
(siehe ,,6.3 Therapiegerat hygienisch
aufbereiten”, Seite 43).

Maske undicht.

Kopfbanderung so einstellen, dass die
Maske dicht sitzt.

Eventuell defekte Maske ersetzen.

Filterwechselanzeige
B leuchtet.

Filter verschmutzt.

Filter reinigen bzw. wechseln (siehe ,6.3
Therapiegerat hygienisch aufbereiten”,
Seite 43).

Meldung Err {0,
Err 20 Err 30 ...
Err BO im Display.

Probleme in der
Elektronik.

Therapiegerat von der Stromversorgung
trennen und erneut verbinden. Falls der
Fehler weiterhin angezeigt wird, muss das
Therapiegerat baldmdglichst von
Weinmann oder einem autorisierten
Fachhandler repariert werden.
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Storung Fehlerursache Fehlerbeseitigung
. Das Therapiegerat von Weinmann oder
?{e\ljcr;liggsanzelge\ Wartung erforderlich. | einem autorisierten Fachhandler Gberprifen
' und warten lassen.
Therapietagebuch

wird am Computer
nicht in
unterschiedlichen
Spalten dargestellt.

Falsche Einstellungen
im Betriebssystem
Ihres Computers.

In den Regionsoptionen des Betriebssystems
das Listentrennzeichen auf Semikolon
stellen.

10.2

Displaymeldungen

Displaymeldungen sind Fehlermeldungen, die bei der
Kommunikation zwischen Therapiegerat und SD-Karte auftreten
kdnnen. Diese Meldungen beeintrachtigen die Funktion des
Therapiegerates nicht. Konfigurationsfehler werden bis zur
nachsten erfolgreichen Konfiguration im Display angezeigt. Die
anderen Displaymeldungen kénnen Sie mit einem beliebigen
Tastendruck vom Display entfernen. Die Funktionen der SD-Karte
kdnnen dann jedoch beeintrachtigt sein

Prozesscode

Ursache

Beseitigung

Meldung £8nF {im
Display

Konfigurationsdatei
auf der SD-Karte ist
fehlerhaft.

Vom Arzt oder Fachhéandler Parameter neu
auf die SD-Karte schreiben lassen.

Meldung £8nF2 im
Display

SD-Karte ist voll.

Daten von der SD-Karte l6schen oder vom
Arzt oder Fachhandler Daten |6schen lassen.

Meldung £0nF3 im
Display

Konfiguratonsfehler:
SD-Karte ist
schreibgeschitzt.

Schreibschutz der SD-Karte aufheben. Dazu
Schalter an der SD-Karte umschalten.

Meldung £0nFY im
Display

Stromausfall wahrend
der Speicherung von
Daten.

SD-Karte aus dem Gerat nehmen und
erneut einstecken.

Meldung £8nFS im
Display

SD-Karte mit
Einstellungen fir ein
anderes Gerat
eingesteckt.

SD-Karte vom Arzt oder Fachhandler mit
dem richtigen Geratetypen bespielen lassen.

Meldunge ¢ Oim

Display

Karte enthalt
Fremddateien und
wird nicht akzeptiert.

Korrekte SD-Karte einstecken oder fremde
Daten l6schen. Wenn notwendig, SD-Karte
vom Arzt neu konfigurieren lassen.
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Meldunge 2 Bim
Display

SD-Karte ist voll.

Daten von der SD-Karte l6schen oder vom
Arzt oder Fachhandler Daten |6schen lassen.

Meldunge 3 Bim
Display

SD-Karte ist
schreibgeschitzt.

Schreibschutz der SD-Karte aufheben. Dazu
Schalter an der SD-Karte umschalten.

Meldunge 4 Bim
Display

Fehler wahrend der
Speicherung.

Daten erneut auf die SD-Karte speichern.
Wenn die Karte defekt ist, neue SD-Karte
beim Arzt oder Fachhandler anfordern.

Meldunge 5 Oim
Display

SD-Karte wurde
wahrend der
Speicherung
herausgezogen.

SD-Karte erneut einstecken und erst wieder
entnehmen, wenn die rote LED erloschen
ist.

Anzeige £0nF M
(blinkt) im Display,

Master-SD-Karte

SD-Karte entnehmen. Sie kénnen das Gerat
ohne Karte benutzen. Arzt oder

Gerat lasst sich nicht |eingelegt. B .
. 9eleg Fachhandler kontaktieren.
einschalten
Anzeige Lord blinkt The‘rap|eggrat. SD-Karte des vorherigen Therapiegerates
. . befindet sich im .
im Display einstecken.
Austauschmodus.

10.3 Atemluftbefeuchter

Storung

Fehlerursache

Fehlerbeseitigung

Atemluftbefeuchter
erwarmt sich nicht.

Atemluftbefeuchterist
nicht eingeschaltet.

Atemluftbefeuchter einschalten.

Defekt in der
Elektronik.

Atemluftbefeuchter zusammen mit dem
Therapiegerat zur Instandsetzung an den
Hersteller Weinmann oder einen
autorisierten Fachhandler schicken.

Der
Atemluftbefeuchter ist
undicht.

Die Dichtung des
Heizstabes ist defekt.

Ersetzen Sie die Dichtungen (siehe ,6.4.2
Dichtungen ersetzen”, Seite 48).

Die Dichtung des
Gehauseunterteils ist
defekt.

Ersetzen Sie die Dichtungen (siehe ,6.4.2
Dichtungen ersetzen”, Seite 48).

Risse im Unterteil.

Tauschen Sie das Unterteil aus
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11 Anhang

11.1 Technische Daten

11.1.1 Therapiegerat

Therapiegerat Therapiegerat mit
Atemluftbefeuchter
Produktklasse nach lla
93/42/EWG
Abmessungen B x H xT in 21 x9x27 21 x 14 x 27
cm
Gewicht ca. 1,7 kg ca. 1,9 kg (ohne Wasser)
Temperaturbereich
Betrieb +5 °C bis +35 °C

Wird das Gerat bei +40 °C betrieben, kann sich die
abgegebene Luft auf bis zu 42 °C erwarmen

Lagerung -40 °C bis +70 °C
zulassige Feuchtigkeit <95 % rF (keine Betauung)
Betrieb und Lagerung
Luftdruckbereich 700 hPa - 1100 hPa (erméglicht den Betrieb in bis zu 2500 m
Hohe)
automatische Héhenanpassung
Anschluss-Durchmesser 19,5 mm (passend fur 22 mm Normkonus)
Atemschlauch
(Maskenseite)
Elektrischer Anschluss 115V -230V AC +10/-15 %, 50-60 Hz mit Netzteil

WM 24480 oder
12V -24V DC +25/-15 % mit DC-Adapter WM 24469

Stromaufnahme bei

Betrieb bei

230V 0,1TA 0,23 A
115V 0,2 A 0,45 A
24V 0,9A 2,0A
12V 1,8A 40A

WM 67410a 07/10
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Therapiegerat

Therapiegerat mit
Atemluftbefeuchter

Stromaufnahme in
Bereitschaft bei
230V

115V

24V

12V

0,02 A
0,04 A
0,2A
04A

0,02 A
0,04 A
0,2A
04A

Klassifikation nach
EN 60601-1:2005

Schutzart gegen elektr.
Schlag

Schutzgrad gegen elektr.
Schlag

Schutz gegen schadliches
Eindringen von Wasser

Betriebsart

Schutzklasse |l

Typ BF

Dauerbetrieb

Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV) nach
EN 60601-1-2

Funkentstérung

Funkstorfestigkeit

Prufparameter und Grenzwerte kénnen bei Bedarf beim
Hersteller angefordert werden.

EN 55011 8B
EN 61000-4 Teil 2 bis 6, Teil 11

mittlerer Schalldruckpegel/
Betrieb in Tm Abstand vom
Therapiegerat in
Patientenposition

ca. 25,8 dB (A) bei 10 hPa

(entspricht einem
Schallleistungspegel
von 33,8 dB (A) )

ca. 26,2 dB (A) bei 10 hPa

(entspricht einem
Schallleistungspegel
von 34,2 dB (A))

CPAP-
Betriebsdruckbereich

SOMNObalance / SOMNOsoft 2: 4 hPa bis 18 hPa
SOMNObalance e / SOMNOsoft 2e: 4 hPa bis 20 hPa

Druckgenauigkeit

+0,6 hPa (Tmbar = 1 hPa ~ 1cm H,0)

max. CPAP-Druck im
Fehlerfall

<40 hPa
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Therapiegerat

Therapiegerat mit
Atemluftbefeuchter

Flow bei max. Drehzahl
bei:

18 hPa
14 hPa
12 hPa
9 hPa
6 hPa
5 hPa
4 hPa
0 hPa

Toleranz

120 I/min
130 I/min
140 I/min
150 I/min
155 I/min
160 I/min
165 I/min
175 I/min

+15 |/min

Erwarmung der Atemluft

2,5 °C (gem. HMV)

abhangig von der
Befeuchterstufe

Kurzzeit-Druckkonstanz
gemessen nach

EN ISO 17510:2009 bei 20
Atemzlgen / min

SOMNObalance /

SOMNOsoft 2

18 hPa Ap =0,5hPa
15 hPa Ap =0,4 hPa
11 hPa Ap =0,4 hPa
8 hPa Ap =0,4 hPa
4 hPa Ap =0,4 hPa
SOMNObalance e /

SOMNOsoft 2e

20 hPa Ap =0,5hPa
16 hPa Ap =0,4 hPa
12 hPa Ap = 0,4 hPa
8 hPa Ap =0,4 hPa
4 hPa Ap =0,4 hPa
Langzeit-Druckkonstanz Ap =0,1hPa

nach EN 17510-1:2009
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Therapiegerat

Therapiegerat mit
Atemluftbefeuchter

Feinfilterabscheidegrad

bis 1 um
o,
bis 0,3 pm 299,5 %
>85 %
Feinfilter-Standzeit ca. 250 Stunden bei normaler Raumluft
SD-Karte SpeichergroBe 256 MB bis 8 GB verwendbar, Schnittstelle

kompatibel zu SD physical layer specification version 2.0

Konstruktionsanderungen vorbehalten. Alle Werte ermittelt unter
ATPD-Bedingungen (Umgebungstemperatur und -druck, trocken).

C€ o197
11.1.2 Atemluftbefeucher

SOMNOaqua
Produktklasse nach 93/42/EWG Il'a
Abmessungen B x H x T in mm 140 x 100 x 121
Gewicht (ohne Wasser) 3009

Temperaturbereich
Betrieb
Lagerung

+5 °C bis +35 °C
-40 °C bis +70 °C

zulassige Feuchtigkeit Betrieb und Lagerung

<95 % relative Feuchte

Umgebungsdruckbereich 600 hPa bis 1100 hPa
Elektrischer Anschluss 24V DC
Elektrische Leistung 20 VA
Klassifikation nach EN 60601-1 Typ BF
Schutzgrad gegen elektr. Schlag
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) nach
EN 60601-1-2
Funkentstérung EN 55011 B
Funkstorfestigkett IEC 61000-4, Teil 2 bis 6, Teil 11
Max. zulassige Fullmenge 300 ml

20 hPa

Max. zuldssiger Betriebsdruck
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SOMNOaqua

Max. zuldssiger Flow (frei abstrémend)

190 I/min

Max. Maskentemperatur

37°C

Gasleckage bei 20 hPa

nicht messbar

Anfeuchtersystemabgabe bei Befeuchterstufe 6:

Durchfluss = 20 I/min

6,3 mg/l
Durchfluss = 30 I/min
Durchfluss = 40 I/min 6,8 mg/l
bei 23° C und 65% relative Feuchte 9,0 mg/l
Druckabfall Gber den Atemluftbefeuchter Inspiratorisch Exspiratorisch
Durchfluss = 30 I/min 0,2 hPa 0,2 hPa
Durchfluss = 60 I/min 0,7hPa 0,5 hPa
Durchfluss = 90 I/min 1,4 hPa 1,0 hPa

Dieser Druckabfall hat keinen
Einfluss auf den Therapiedruck.

Konstruktionsanderungen vorbehalten. Alle Werte ermittelt unter
ATPD-Bedingungen (Umgebungstemperatur und -druck, trocken).

C€ o197

11.1.3 Druck-Volumen-Kurve

SOMNObalance | SOMNOsoft 2

p-V-Kurve bei AV=0,5!l und f=20/min

Volumen/I
0,5

0.4

0.3
0.2

0.1

0

Druck/hPa

0 2 4 6 8 10

12 14 16 18 20
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SOMNObalance e | SOMNOsoft 2e

p-V-Kurve bei AV=0,5] und f=20/min
Volumen/I

0.5

0.4
0.3
0.2

0,1
0 Druck/nPa
0O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

11.1.4 Pneumatikplan

0y-Druckquelle | Floweinstell || ionalk
(max. 1,5 bar) | |bis max. 4 |/min| O,-Ventil |

Eingang

n \
(Nasal- oder Voll-
by ey

N n ’ . 1 | | ! - 1 A ek A
Umgebungsluft _‘—{ Fier H Geblése H feuct | | Bakterienfil I 1,8m 1 system I
Drucksensor fiir
Patientendruck

11.1.5 Schutzabstande

Empfohlene Schutzabstande zwischen tragbaren und mobilen
HF- Telekommunikationsgeraten (z.B. Mobiltelefon) und
dem Therapiegerat bzw. SOMNOaqua

Nennleistung Schutzabstand abhangig von der Sendefrequenz
des HF-Gerates inm
inW 150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz | 800 MHz - 2,5 GHz
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33
10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33
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11.2 Lieferumfang

11.2.1 SOMNObalance (e)

Anhang

Teile Bestellnummer
SOMNObalance, komplett WM 27410
oder

SOMNObalance e, komplett WM 27420
jeweils bestehend aus:

SOMNObalance WM 27415
oder

SOMNObalance e WM 27425
Atemschlauch WM 24445
Netzteil WM 24480
Netzanschlussleitung WM 24133
Gebrauchsanweisung WM 67410
Kurzgebrauchsanweisung WM 67420
Transporttasche WM 24449
Stopfen fur Reinigung WM 24451
Set, Ersatzfilter (nur SOMNObalance) WM 15499
Patientenpass (nur SOMNObalance) WM 16162
SD-Karte WM 29791
Versandtasche fur SD-Karte WM 29779

11.2.2 SOMNObalance (e) mit SOMNOaqua

Teile Bestellnummer
SOMNObalance mit SOMNOaqua WM 27450
oder

SOMNObalance e mit SOMNOaqua WM 27460
jeweils bestehend aus:

SOMNObalance WM 27410
oder

SOMNObalance e WM 27420
SOMNOaqua WM 24403
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11.2.3 SOMNOsoft 2 (e)

Teile Bestellnummer
SOMNOsoft 2 WM 29810
oder

SOMNOsoft 2e WM 29820
jeweils bestehend aus:

SOMNOsoft 2 WM 29815
oder

SOMNOsoft 2e WM 29825
Atemschlauch WM 24445
Netzteil WM 24480
Netzanschlussleitung WM 24133
Gebrauchsanweisung WM 67410
Kurzgebrauchsanweisung WM 67420
Transporttasche WM 24449
Stopfen fur Reinigung WM 24451
Set, Ersatzfilter (nur SOMNOsoft 2) WM 15499
Patientenpass (nur SOMNOsoft 2) WM 16162
SD-Karte WM 29791
Versandtasche fur SD-Karte WM 29779

11.2.4 SOMNOsoft 2 (e) mit SOMNOaqua

11.25

SOMNObalance (e) / SOMNOsoft 2 (e)

Teile Bestellnummer
SOMNOsoft 2 mit SOMNOaqua WM 29850
oder

SOMNOsoft 2e mit SOMNOaqua WM 29860
jeweils bestehend aus:

SOMNOsoft 2 WM 29810
oder

SOMNOsoft 2e WM 29820
SOMNOaqua WM 24403
Zubehor

Sie kdnnen bei Bedarf Zubehorteile gesondert bestellen. Eine
aktuelle Liste der Ersatzteile kdnnen Sie im Internet unter
www.weinmann.de oder Uber lhren Fachhandler beziehen.
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11.3
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Ersatzteile

Sie kdnnen bei Bedarf Ersatzteile gesondert bestellen. Eine aktuelle
Liste der Ersatzteile kdnnen Sie im Internet unter
www.weinmann.de oder Uber lhren Fachhandler beziehen.

Garantie

Weinmann raumt dem Kunden eines neuen originalen Weinmann-
Produktes und eines durch Weinmann eingebauten Ersatzteils eine
beschrankte Herstellergarantie gemal der fur das jeweilige
Produkt geltenden Garantiebedingungen und nachstehend
aufgefuhrten Garantiezeiten ab Kaufdatum ein. Die
Garantiebedingungen sind im Internet unter www.weinmann.de
abrufbar. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Garantiebedingungen
auch zu.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhandler.

Produkt Garantiezeiten
Weinmann-Gerate inklusive Zubehor 2 Jahre
(Ausnahme: Masken) zur Schlafdiagnose,
Schlaftherapie, Heimbeatmung,
Sauerstoffmedizin und Notfallmedizin
Masken inklusive Zubehor, Akkus, Batterien (falls 6 Monate
nicht anders in den technischen Unterlagen
angegeben), Sensoren, Schlauchsysteme

Produkte fur den einmaligen Gebrauch Keine

Konformitatserklarung

Hiermit erklart die WEINMANN Gerate fur Medizin GmbH +
Co.KG, dass das Produkt den einschldgigen Bestimmungen der
Richtlinie 93/42/EWG fur Medizinprodukte entspricht. Den
vollstandigen Text der Konformitatserklarung finden Sie unter:
www.weinmann.de
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Weinmann Gerate fiir Medizin GmbH+Co. KG
Postfach 540268 e D-22502 Hamburg
Kronsaalsweg 40 e D-22525 Hamburg

T: +49-(0)40-5 47 02-0

F: +49-(0)40-5 47 02-461

E: info@weinmann.de

www.weinmann.de

Center for Production, Logistics, Service
Weinmann Gerate fiir Medzin GmbH+Co. KG
Siebenstticken 14 e D-24558 Henstedt-Ulzburg
T: +49-(0)4193-88 91-0

F: +49-(0)4193-88 91-450

emergency | homecare | diagnostics WEINM/ NN

medical #technology
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